
顧億団恵州水盾

盆③電7哺 0129⑩67

恵州市水反栓測鯨合服勢有限公司
HUIZHOUミ XTER QUALITYTESTING SERVICE CO.,LTD

金 測 報 告

祥品名称8新羊江水庫 (水源水)

委托単位:河源市水立集囲友展有限公'司

委托単位地址: 河源市源城区河源大道北145号

報告日期32022年 8月 13日

扱告編号:HSZ/S2022080520

地址:恵州市恵城区云山奈路27号

E‐ MAIL:hzszic@sina.∞ m 客服屯活 :28698552265000
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IFx告 編号:16Z/S2022080520

栓淑1報告編写悦明

一。本公司己通述実輸室資願決定澤申,汁量決II編号同上可査。

二。本公司保江栓測数据的科学性、公正性和正碗性,対栓沢1数据負栓汲1技木

責任 ,井対委托方的祥品和技木資料保密。

三.栓強程序是依据有美法律、法規、林准、規程、規疱和本公司反量体系

文件逆行。

四.本報告僕対本次受理祥品的栓測結果負責。

五.本栓淑1扱告部分隻制、治改、増冊1、 未加蓋資反汰iI章及栓測扱告寺用

章、副頁未孟騎筵章均元妓。

六.本栓測扱告必須径本公司最高管理者授杖的編制人、申核人 ,履行編制、

市核;径庁末省辰量技本監督局批准的授杖釜字人釜友オ能有数。

七.委托方対栓淑1扱告有昇波,可在 1文至J扱告之日或指定飯取栓淑1報告期限

終止日起5夭内提出査洵,途期不予受理,微生物栓測項 目不倣留祥夏栓。

八.本栓淑1扱告及栓測机杓名称不得用千声品林釜、声告、澤仇及商品宣倍。

九。栓淑1辰 量受理部 1可 : 栓沢1部 :0752-2869807

径菅部:0752-2869855

地址:庁な省悪州市悪城区江北云山木路27号

由

`政

編偶:516003

屯活:(0752)2869871 2869855

f々真:(0752)2869026
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恵州水盾 報告編号:HSZ/S2022080520

基本信息

委托単位: 河源市水立集困友展有限公司 采祥人員:    何建庁、物財

祥品数量 : 1伶 祥品来源:     委托采祥

采祥日期3    2022年 8月 5日     釆祥依据:   GB/T5750.2-2006

祥品包装: 衆乙帰瓶、天菌或璃瓶、攻璃瓶 祥品性状:      元色液体

1文祥 日期:    2022年 8月 5日     完成日期:    2022年 8月 13日

栓淑1項 目: 具体兄栓淑l結果

泣委托方要求,用 《地表水不境辰量林准》GB3838-2002(III癸 )逃行
:栓測t

栓沢1錆沿: 坪介。所栓項目栓沢1結果符合林准要求。               L200屯

1、 帯 “ピ 号項 目的林准値力集中式生活欽用水地表水源地ネト充項 目林准

各  注 : 
嬰髪 、河地表水恵気不坪倫,没有限値;湖、庫地表水中的息気オ参均坪

介。

舅

主栓人: ■畿七 轟ん叫

笏市Jノ、:可タスク
午

釜友ん義 わ

釜友日期:  ″″ 年 ′月′b 日
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恵州市水辰栓測鯨合服勢有限公司
HUIZHOU WATER QUALITYTESTING SERVICE CO.,LTD

地址 :恵州市恵城区云山奈路27号

E¨MAIL:hzszJc@sina.com 客服屯活 128698552265000
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序

号
栓沢1項 目

《地表水

不境願量

林准》

GB 3838
-2002

(Ⅲ炎 )

汁量

単位
栓淑1方法 栓出限

祥品編号/采祥名称/

栓沢1値

20220805

Sl18
以下空自

新羊江水庫
(水源水 )

1 水温 /
Oc 《水辰 水温的nl定 温度‖或顛仁1温度サ|

凱」定法》 GB 13195 1991温度 )1淑1定法 / 23.5

2 pH菊彗 6′
V`9 /

《水願 pH値的淑l定 屯板法》

H」  1147-2020

至

１勧
０・０

7.06

3 溶解氣 ン5mg/L ns/1,
《水辰 溶解気的淑1定 屯化学探

共法》 H丁 5062009
/ 7.08

4 高鑑酸盆指数 <6mg/L nc/L
《水辰 高猛酸盆指数的沢1定》

GB/T l1892-1989
0.5mg/L 0,9

5 化学需氣量 〔〔20mg/L ns/L
《水廣 化学需気量的測定 重格

酸盆法》 HJ 828 2017
4mglL <4

6
五 日生化需気量

(BODR)
〔〔41ng/L ns/L

《水辰 五日生化需気量 (BOD5)的 測

定 稀経接紳法》 H」 505-2009
0.5mg/L 0.7

7 気気 く〔1.01ng/L ns/L
《水辰 気気的沢l定 幼民拭斉J分

光光度法》 HJ 535 20o9__
Э.025m91 0.028

8
恵憐

(以 Pif)

く(0 2mg/L

(湖 、岸005) ns/L 《水灰 恵隣的沢l定 錮酸彼分光

光度法》 GB/T H893 1989
0.01mg/1 <0.01

9
意気

(湖、庫, 以N汁 )

<1.Omg/L ns/L 《水反 恵気的淑l定 鍼性道硫酸押消解―

紫タト分光光度法》 H」 6362012
0.05mg/1 0.79

10 銅 ≪1.Omg/L ns/L 《生活炊用水林准栓唸方法》

金属指林 GB/T5750.62006
1.5屯感相合等高子体廣培法

0 00009myL 0.00051

牛 ≪1.Omg/L ns/L 0 0008inノ L 0.0150

つ
ん 気化物 (以

「
汁)

く(1.Omg/L ns/L ).006mg/1 0.136

13 栖 く0 01mg/L ns/l- 《生活炊用水林准栓強方法》

釜】り罵オ旨お示 GB/T 5750.6-2006
15屯感稿合等高子体辰培法

0 00009mgL <0.00009

14 石申 ≦〔0 05mg/L ne/l- 0 00009mgL 0.00026

15 永 <0 0001mg/L ne/L 《水反 求、碑、栖、秘和悌的測定 原

子夷光法》 HJ 694 2014
0 00004mgL <0.00004

16 偏 <0 005mg/L ne/L 《生活欽用水林准栓蛉方法》 金属指林 GB/T

57506200615屯 感禍合等高子体灰普法
0 00006mgL <0.0000(

″
ｒ 錯 (六介 )

((0 05mg/L ns/L 《水反 六倫格的測定 二本祓醗二

勝分光光度法》GB/T74671987
).004m3/1 <0.004

18 錯 く0 05mg/L ns/L 《生活鉄用水林准栓強方法》 金属指林 G3/T

57506200615屯 感禍合等高子体項培法
0 00007mg F_ <0.00007

19 気化物 〔【0.2mg/L ns/L 《城鎮供水水反林准栓馳方法》 CJ/T

1412018 522流功注射法
).002mg/1 く0.002

20 拝友醗
(以本醗汁 )

く〔0 005mg/L ns/L 《城鎮供水水反林准栓聡方法》 C」/T

1412018 541違象流劫法
0.002mgA7 <0.002

栓測鈷果

オ受f与の自I子 : HSZ/S 2022080520
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悪州llI秀 需回
恵州水贋

扱告結東 .

恵州市水反栓測鯨合服努有限公司
HUIZHOU WATER QUALITYTESTING SERVICE CO.,LTD

扱告編号:IISZ/S2022080520

栓測結果

本扱告第4頁/共4頁

地址 :恵州市恵城区云山奈路27号

E‐MA:L:hzszic@sina.cOm 客月風屯活 :28698552265000

序

号
栓淑1項 目

《地表水

不境辰量

林准》

GB 3838
-2002

(Ⅲ癸 )

汁量

単位
栓淑1方法 栓出限

祥品編号/采祥名称/

給洲億

20220805

Sl18
以下室白

新羊江水庫
(水源水 )

，

“ 石油美 く0 05mg/L nc/L 《水庚 石油癸的淑1定 紫タト分光光
度法》 HJ 970-2018

0.01mノ1 0.02

９
“

９
“

明高子

表面活性芥」
く0 2ing/L nc/L 《城鎮供水水反林准栓始方法》C」/T

1412018 551連象流功法
0.050n、3/1 <0.050

０
０

０
乙 硫化物 <0 2ng/L ns/L 《水反 硫化物的瀕J定 亜甲基藍分

光光度法》 H」 1226-2021
0.01m3/L <0.01

24 糞大腸菌群 く10000企 /L MPN/L
《水反 恵大月る菌群、委大月力囃「群和大腸埃希

氏菌的涸」定 晦底物法》 HJ1001 2018
10NIPN/L <10

25 硫酸盆 (以 so4・■)* ≦(2501ng/L nc/L 《水辰 元机明高子

(F~、  Cl~、  N02~｀   Br~、  N03~｀

P043-、  s032-、  s042-)的瀕1,こ》

(HJ84-2016)

Э.018mg/1 5。 92

26 気化物 (以 clけ ) く250nlg/L nc/L D.007n■3/1 5.22

ウ
‘

９
“ 硝酸盆 (以N汁 )* く(10nlg/L nc/L 0.004n■ 3/■ 0.636

28 鉄
* く(0.3mg/L ne/L 《生活欽用水林准栓強方法》

金属指林 GB/T5750.62006
1.5屯感椙合等高子体反培法

00009m」 L 0.0056

29 猛
* ((0 1mg/L ns/L 0.00006m9L 0.00122


